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今般、本邦で初めてシスメックス株式会社がフローサイトメトリー法を応用して開発した「多項目

自動血球分析装置 XN-31」が独立行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA）より国内初のマラ

リア診断装置に該当するクラス III 医療機器として薬事承認を得ましたので（2020 年 6 月 26 日）、

別添の通りに使用することを、私ども 3 学会から提案します。 

 



マラリア診断機器等の臨床的有用性について 

 

マラリアは「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」における全数届出の 4 類感染症

に分類されていますが、その届出基準の検査方法として、「感染症法に基づく医師及び獣医師の届け出につい

て」では、1) 「顕微鏡下でのマラリア原虫の証明、かつ、原虫種の確認による病原体の検出」、または 2)「PCR 法

による病原体の遺伝子の検出」の 2 つの方法を定め、マラリアが疑われる有症状の患者または無症状の病原体

保有者を診断した場合と記載されております。 

１．顕微鏡法 

標本作成から検鏡に至るまで熟練した手法が要求され、現在わが国のすべての臨床検査技師が、感染した

原虫種の形態学的鑑別までを精度高く行うのは極めて困難です。特に、赤血球への原虫寄生率が低い場合に

は（例えば 10 万個の赤血球に対して数個の寄生率などでは）、検出に１時間ほどの検査時間を要して顕微鏡技

師の検査労力が大きな負担となります。 

２．フローサイトメトリー法の応用診断機器 

マラリア原虫の DNA 含有感染赤血球の定量および定性判定により、次のような有用性が認められます。 

1) 測定者の技量によらない自動分析装置：夜間や休日などを含め、臨床検査技師などのリソースが限られてい

る医療環境でも対応可能です。また、患者血液採血管をそのままセットでき、装置内のキャップピアッシング

機能により、検査者のバイオハザードリスクを軽減できます。 

2) 検査時間は約 1 分：あらゆるマラリア検査法を迅速性で凌駕します。 

3) 高い鋭敏度：検出限界は、１μL の血液あたりに 20 個程度の感染赤血球数まで捉えることができ、顕微鏡検

査での検出限界と言われる 50 個/μL を凌駕します。 

4) マラリア原虫が感染した赤血球の数及びその割合を計算して表示：本装置は、従来の血球計数項目の測定

も行えるので、感染赤血球の密度（感染赤血球数/μL 全血）や比率（％寄生率）を表示します。原虫寄生率

については、顕微鏡法の検査結果との相関係数は 0.99 以上です。 

5) 感染原虫種の鑑別：原虫種の鑑別の薬事承認は今後の課題であるが、臨床研究ベースで得られたエビデン

スとして、本機器は熱帯熱マラリアを高い特異度をもって峻別することが可能です。さらに、スキャタグラム上

で、三日熱マラリア、サルマラリアの一種（Plasmodium knowlesi ヒト感染症）の発育ステージに関する情報も提

供できるので、今後は種の鑑別の臨床応用が期待されます。 

以上の性能評価の結果により、フローサイトメトリー法は、マラリア疑い患者の診断フローにおいて（別添 1）、

問診の後、顕微鏡検査と同等/並列、または優先/代替すべき検査法として評価されます。治療方針の決定

のために、種の鑑別が必要な場合には、核酸増幅法による検査の追加が望まれます。（参考文献） 

３．核酸増幅法 

核酸増幅法を用いた病原体の核酸検出は、PCR 検査という名称が多く用いられていますが、診療や検査の

指針やガイドラインなどでは、PCR 検査という名称が、PCR 法を示す場合と核酸増幅法全体を示す場合のどち

らの場合においても使用されており、核酸増幅法全体を示す内容で PCR 法のみを示すと誤って解釈や運用を

されている場面があります。そのため、マラリアの診断については、LAMP 法などの PCR 法以外の核酸増幅法を

用いた体外診断用医薬品でも同様な検査成績が得られるにも関わらず、上記届け出基準により、医療現場で

は PCR 法以外がマラリアの診断法として使用が制限されたり、診断基準としての正当性を得られない状況が発

生したりしております。 

１）PCR 法 



鋭敏度の高い検査手法として有用で、ヒト固有の感染原虫種 4 種（熱帯熱/三日熱/四日熱/卵形マラリア原

虫）、そしてサル類のマラリア原虫の一種 Plasmodium knowlesi も、特異的なプライマーを用意することで鑑別す

ることができます。しかしながら、特別な検査室の環境（DNA が扱える環境や DNA 増幅器の設置、そして専門

的な知識と技術を持つ検査技師）が必要となり、日本国内でも限られた検査室でしか PCR 法による診断はでき

ません。 

２）LAMP 法： 

栄研化学株式会社が開発した LAMP 法は、簡易・迅速かつ鋭敏な診断薬として広く結核や COVID-19 の

診断で実用化されている核酸増幅法の一種であります。本診断法は、マラリアの診断では、血液からの DNA 抽

出キットと併用して「PURE-LAMP 法」として、検査の簡易化・迅速化にも成功しており、何よりもその鋭敏度は、

通常の PCR 法の 10 倍以上で、１μL の血液あたりに 1 個の感染原虫を捉えることができます。また、現在のとこ

ろ LAMP 法の市販プライマーは、全種共通プライマーの他、熱帯熱マラリア特異プライマー、三日熱マラリア特

異プライマーが用意されており、それぞれの鑑別診断が可能となっています。（参考文献） 

 なお、核酸増幅法は、原虫種の鑑別診断の必要性に応じて、顕微鏡法／フローサイトメトリー法に追加して行

うことが望まれます。 

 

注 1) 顕微鏡法では、原虫寄生率が低かったり、標本の作成や染色が稚拙だったりすると、原虫種の鑑別が困難です。特に、三日

熱マラリア原虫と卵形マラリア原虫の形態的な鑑別が困難、さらには四日熱マラリア原虫と上記サルマラリア原虫の形態的鑑別が

困難であることが、治療薬の選択や臨床管理に影響を及ぼします。 

注 2) 国内での原虫種の鑑別による精密なサーベイランスやモニタリングが発生動向調査上必要で、薬剤の配備や今後の突発的

流行を予防するための検疫に資すると考えます。 
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